Dofinansowano z budzetu Samorzadu Wojewddztwa Slaskiego ,,;% SlQSkie.

Piekary Slaskie 25/09/2018r.

Samodzielny Publiczny ,

WOjGWO’dei SZpIta| Ch|rurg|| UraZOWej .................................................
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Slaskich

ul. Bytomska 17,4 %
41-940 Piekary Slaskie

Sekcja d/s zaméwien publicznych
Znak sprawy: SZP.270-45/2018

Dotyczy zamowienia publicznego ogtoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:

Zakup sprzgtu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziatéw Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego
Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Slaskich
Ogtoszenie nr 616564-N-2018 z dnia 2018-09-13r.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, do niniejszego
postepowania, wptynety wnioski o wyjasnienia zapisdw siwz, na ktére zamawiajacy ponizej odpowiada:

PYTANIE NR 11

Dotyczy pakietu nr 8 — Wiréwka koriczyn gérnych

Bardzo prosze o dopuszczenie wirdwki wyposazonej w 10 dysz kierunkowych, ktére wprowadzaja wode

w ruch wirowy. System ten jest zgodny z metodyka wykonywania zabiegu masazu wirowego. Opisany w SIWZ
system 44 dysz stosowany jest gtéwnie w odnowie biologicznej w wannach typu jacuzzi, gdyz nie ma wptywu
na regulacje kierunku wyptywu strumienia wody.

Czy Zamawiajacy wymaga aby wanny byty wykonane z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego wtdknem
szklanym. Ten proces technologiczny eliminuje efekt ~Ciggnigcia” materiatu, ktéry sprawia

iz w newralgicznych punktach powtoka jest cierisza i bardziej podatna na uszkodzenia. Cata skorupa posiada
ta samg grubos¢. Ze wzgledu na uzyte materiaty, w przypadku mechanicznego uszkodzenia, mozliwa jest
naprawa takowej wanny bez duzych naktadéw finansowych.

TWS jest nowoczesnym materiatem i dalece wyprzedza tworzywa sztuczne takie jak BAKELIT i AKRYL pod
wzgledem mozliwosci technicznych. Dzieki wzmocnieniu wtéknami szklanymi i elastycznym wtasciwosciom,
tworzywo to znajduje szerokie zastosowanie w branzy konstrukcyjnej

Wymiary:
Pojemnosé: 36l

Dtugos¢ 950 mm

Szerokos¢: 1100 mm

Wysoko$¢ 1070 mm

Dotykowy panel sterowania (automatyczny system napetniania, Timer z automatycznym wytgczaniem
zabiegu, zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho)
Potautomatyczny spust wody z misy,

Prysznic reczny,

Krzesto do wirdwek

Bierny masaz peretkowy z regulacja intensywnosci
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
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PYTANIE NR 12

Dotyczy pakietu nr 9 — Wiréwka do stép i podudzi

Bardzo prosze o dopuszczenie wirdwki wyposazonej w 6 dysz kierunkowych, ktore wprowadzajg wode
w ruch wirowy. System ten jest zgodny z metodyka wykonywania zabiegu masazu wirowego. Opisany w SIWZ
system 38 dysz stosowany jest gtéwnie w odnowie biologicznej w wannach typu jacuzzi, gdyz nie ma wptywu
na regulacje kierunku wyptywu strumienia wody. '

Czy Zamawiajacy wymaga aby wanny byly wykonane z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego wioknem
szklanym. Ten proces technologiczny eliminuje efekt ,ciaggniecia” materiatu, ktory sprawia

iz w newralgicznych punktach powtoka jest ciefisza i bardziej podatna na uszkodzenia. Cata skorupa posiada
tg sama grubo$é. Ze wzgledu na uzyte materiaty, w przypadku mechanicznego uszkodzenia, mozliwa jest
naprawa takowej wanny bez duzych naktadéw finansowych.

TWS jest nowoczesnym materiatem i dalece wyprzedza tworzywa -sztuczne takie jak BAKELIT i AKRYL pod
wzgledem mozliwoséci technicznych. Dzieki wzmocnieniu wtéknami szklanymi i elastycznym wtasciwosciom,
tworzywo to znajduje szerokie zastosowanie w branzy konstrukcyjnej

Wymiary:

Pojemnos¢: 571

Dtugos¢ 890 mm

Szerokos¢: 880 mm

Wysoko$é 750 mm

Pétautomatyczny spust wody z misy,

Prysznic reczny,

Krzesto do wirowek

Bierny masaz peretkowy z regulacjg intensywnosci
System dezynfekcji chemicznej

Dotykowy panel sterowania (automatyczny system napetniania, Timer z automatycznym wytgczaniem
zabiegu, zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho)
Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Odpowiedzi na powyzsze pytanie nalezy traktowad jako obowigzujgce zmiany i dopuszczenia do specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia oraz zatgcznikéw. Sktadajac oferte na podstawie niniejszych odpowiedzi
nalezy powotac sie na nr pytania.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych modyfikuje SIWZ w nastepujgcy
sposoéb:

-W SIWZ w pkt 13 zamawiajgcy zastepuje zapis:
[...13. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin sktadania ofert:

a) miejsce skfadania ofert: sekretariat zamawiajacego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62
w Piekarach Slaskich,

b) termin sktadania ofert: do dnia 27/09/2018 r., do godz. 09:00.
13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiajacego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62
w Piekarach Slaskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 27/09/2018 r., do godz. 12:00.....]
zapisem:

[...13. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin sktadania ofert:

strona2z3



a) miejsce sktadania ofert: sekretariat zamawiajagcego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62
w Piekarach Slaskich,

b) termin sktadania ofert: do dnia 28/09/2018 r., do godz. 09:00.
13.2. Migjsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiajgcego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62
w Piekarach Slaskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu 28/09/2018 r., do godz. 12:00......]

Przedtuzeniu na dzien 28.09.2018 r., ulega termin sktadania i otwarcia ofert. Godziny sktadania
i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

Kierownik Sekcji -
ds. Zamowien Publicznych

mgr Adam Pietrzyk
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